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Uwagi dla serwisantów

Poniższe instrukcje serwisowania są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanych pracowników 
serwisu. Aby zmniejszyć ryzyko zagrożenia (porażenie prądem elektrycznym, narażenie na działanie 
promieniowania UV-C, narażenie na wysokie stężenie ozonu) osoby bez odpowiednich kwalifikacji lub bez 
odpowiedniego przeszkolenia nie powinny wykonywać żadnych czynności serwisowych poza opisanymi 
w dalszej części instrukcji. 

Podczas serwisowania tego urządzenia serwisant narażony jest na niebezpieczne promieniowanie UV-C, 
wysokie stężenie niebezpiecznej substancji – ozonu oraz wysokie napięcie. Możliwe skutki narażenia na 
wymienione niebezpieczeństwa oraz pomoc w takich przypadkach zostały opisane w dalszej części in-
strukcji. Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy koniecznie się z tymi informacjami zapoznać. 
Przed przystąpieniem do prac serwisowych zaleca się także zapoznanie z kartą charakterystyki produktu. 

Wszystkie prace serwisowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
dla serwisantów. 

Napięcie wewnątrz urządzenia jest wysokie i może spowodować porażenie 
elektryczne. Szczególnie dotyczy to bardzo wysokiego napięcia wytwarzanego przez 
generatory ozonu. Dotykanie jakichkolwiek części wewnątrz urządzenia jest 
niebezpieczne. 

Urządzenie emituje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego promieniowanie UV-C. 
Nigdy nie należy prowadzić prac serwisowych przy uruchomionych świetlówkach UV. 

Urządzenie generuje ozon, który jest substancją niebezpieczną, może prowadzić do 
uszkodzenia dróg oddechowych a przy bardzo wysokich stężeniach jest 
niebezpieczny dla życia ludzi i zwierząt. Przy prowadzeniu prac serwisowych nie 
wolno przykładać twarzy blisko generatora ozonu lub wdychać ozon bezpośrednio od 
generatora. 
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Uwagi dla użytkowników 

Prawidłowa utylizacja tego produktu

1)  Sterylizator pomieszczeń STERYLIS może emitować niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie UV-C 
oraz generować wysokie stężenie ozonu. Z tego powodu należy bardzo dokładnie zapoznać się z ni-
niejszą instrukcją obsługi, szczególnie z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania!

2)  Należy zachować tę instrukcję obsługi oraz przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
3)  Należy zwracać szczególną uwagę na informacje wyszczególnione w szarych polach ze znakiem 

ostrzegawczym oraz te pisane pogrubioną czcionką.
4)  Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5)  W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy kontaktować się z działem 

serwisu producenta lub bezpośrednio z producentem.
6)  W celu zaczerpnięcia dodatkowych informacji nie ujętych w niniejszej instrukcji należy kontaktować się 

bezpośrednio z producentem.
7)	 Należy bezwzględnie zapoznać się ze znaczeniem poniższych ikon ostrzegawczych. Umieszczone są 

one w instrukcji, na obudowie urządzenia lub na innych częściach sterylizatora i bezpośrednio są z nim 
związane:

IKONA ZNACZENIE IKONA ZNACZENIE
Ważna uwaga dotycząca 
bezpieczeństwa. Koniecznie się 
z nią zapoznaj!

Urządzenie generuje ozon, 
zaliczany do substancji 
niebezpiecznych.

Uwaga, wysokie napięcie!

Urządzenie generuje ozon, 
mogący prowadzić do 
uszkodzenia dróg 
oddechowych.

Niebezpieczne promieniowanie 
UV-C wewnątrz urządzenia.

Urządzenie generuje ozon, 
który w bardzo dużych 
stężeniach może prowadzić 
do śmierci lub poważnego 
uszczerbku na zdrowiu.

Zakaz wstępu do 
sterylizowanego 
pomieszczenia.

Oznaczenie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem 
z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek nie-
kontrolowanej utylizacji odpadów, należy urządzenie poddać recyklingowi 
dla ponownego wykorzystania materiałów. Aby oddać zużyte urządzenie, 
należy skorzystać z systemów zbiórki sprzętu lub skontaktować się z punk-
tem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony. Mogą przyjmować ten 
produkt dla bezpiecznego recyklingu środowiska naturalnego.
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Na obudowie urządzenia znajduje się kilka naklejek ostrzegawczych, których treść przedstawiono także 
poniżej. Należy bezwzględnie stosować się do ich przestrzegania! Nie stosowanie się do informacji w nich 
zawartych może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia użytkownika lub innych osób, zwierząt i organi-
zmów żywych, a także prowadzić do awarii urządzenia.

Wysokie napięcie wewnątrz urządzenia jest 
niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. W przypadku 
porażenia prądem elektrycznych o parametrach 
jak w urządzeniu, może dojść do oparzeń skóry, 
skurczy mięśni, utraty przytomności a w skraj-
nych przypadkach zatrzymania krążenia. Dlatego 
wszystkie prace serwisowe mogą rozpocząć się 
dopiero po odłączeniu urządzenia od zasilania 
i mogą być wykonywane tylko przez wykwalifiko-
wany i odpowiednio przeszkolony personel!
W przypadku porażenia prądem elektrycznym należy jak najszybciej odciąć ofiarę porażenia od źródła 
prądu – wyłączyć bezpieczniki a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Drugim, lecz bardziej 
ryzykownym sposobem, jest odciągnięcie poszkodowanego drewnianym kijem od źródła prądu. Po odcięciu 
ofiary od źródła prądu należy jak najszybciej wezwać karetkę pogotowia. Jeżeli ofiara jest nieprzytomna, ale 
oddycha, krążenie jest zachowane i można wykluczyć uraz kręgosłupa, należy ułożyć ją w pozycji bocznej 
ustalonej. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i, jeśli zachodzi taka po-
trzeba, masaż serca. Jeżeli poszkodowany ma objawy wstrząsu (blada, zimna skóra, zlana potem, dreszcze, 
przyspieszone tętno) należy ułożyć go w pozycji przeciwwstrząsowej – na plecach, z uniesionymi nogami.

Znajdujące się wewnątrz urządzenia świetlówki 
emitują promieniowanie UV-C, które może powo-
dować negatywne oddziaływanie na skórę i oczy. 
Skutki narażenia na promieniowanie zależne są 
od długości fali, ilości pochłoniętego promie-
niowania oraz od rodzaju eksponowanej tkanki. 
Najczęstszym objawem ekspozycji skóry na tego 
typu promieniowanie jest rumień (zaczerwienie-
nie), czyli erytema. Stopień zaczerwienienia i jego 
przebieg zależą od wielkości napromieniowania i długości fal promieniowania. Duża dawka promieniowania 
UV-C może doprowadzić do poparzenia skóry, co objawia się bolesnymi obrzękami i pęcherzami. Długo-
trwałe narażenie na promieniowanie prowadzi do niekorzystnych zmian w naskórku: przyspiesza proces 
starzenia się skóry oraz wywołuje zmiany przednowotworowe i nowotworowe. Wielkokrotne narażenie 
skóry na promieniowanie, szczególnie o dużym natężeniu, może spowodować nadmierne rogowacenie, 
które jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nowotworów, takich jak rak podstawnokomórkowy 
i płaskokomórkowy oraz czerniak. Promieniowanie UV-C pochłonięte przez skórę może powodować stany 
zapalne rogówki, spojówek, uszkodzenie siatkówki i rogówki oraz może prowadzić do powstawania zaćmy 
fotochemicznej. Najczęściej spotykanym, ostrym objawem narażenia oka na promieniowanie UV-C jest 
stan zapalny rogówki i spojówek. Stany zapalne rogówki objawiają się światłowstrętem, wzmożonym 
łzawieniem, uczuciem obcego ciała w oku, spazmem powiek, niekiedy upośledzeniem widzenia. Objawy 
zapalenia pojawiają się po okresie zatajenia trwającym nawet
6 Numer wydania 08042020
krócej niż 30 minut, a objawy zapalenia ustępują po około 14 godzinach od ekspozycji. Zapalenie spojówek 
wywołane promieniowaniem powstaje po okresie utajenia wynoszącym od 5 do 10 godzin i objawia się 
ich zaczerwienieniem, swędzeniem, pieczeniem, łzawieniem. W przypadku większej dawki może dojść 
do zakłócenia prawidłowego widzenia. Objawy ustępują po upływie od 10 godzin do kilku dni, zależnie od 
wielkości ekspozycji. Z tego powodu nigdy nie wolno otwierać urządzenia w trakcie pracy lamp UV!



7

pl

Numer wydania 08042020

Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji pomieszczeń poprzez generowanie ozonu o stężeniu mogą-
cym stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz innych organizmów żywych. Pomimo szeroko opi-
sanych w dalszych rozdziałach zasad bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji produktu, należy bezwzględ-
nie zapoznać się także z informacjami poniżej dotyczącymi ewentualnych skutków działania ozonu oraz 
dotyczącymi pierwszej pomocy w przypadku narażenia na niebezpieczne stężenie substancji.

Oddziaływanie ozonu na organizmy żywe w zależności od stężenia przedstawia tabela poniżej:

Oddziaływanie Stężenie

Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku pracy przy ekspozycji 8 h 0,05-0,1 ppm

Wyczuwalność zapachu - średnia 0,02 ppm

Wyczuwalność zapachu - w zależności od właściwości organizmu 0,01-0,04 ppm

Minimalne stężenie wywołujące podrażnienie oczu, nosa, gardła, ból 
głowy, skrócenie oddechu od 0,1 ppm

Zaburzenia oddychania, zmniejszenie przyswajania tlenu, zaburzenia 
oddychania, ogólne zmęczenie i ból w piersiach, suchy kaszel 0,5-1,00 ppm

Ból głowy, zaburzenia oddychania, senność, ciężkie zapalenie płuc przy 
dłuższej ekspozycji 1-10 ppm

Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 10 ppm

Stężenie śmiertelne dla małych zwierząt w ciągu 2 godzin 15-20 ppm

Śmiertelne stężenie w ciągu kilku minut powyżej 1700 ppm
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Wykres po lewej w sposób bardzo czytelny 
pokazuje, jakie skutki dla człowieka można 
mieć zatrucie ozonem w zależności od jego 
stężenia oraz czasu ekspozycji. Na wykresie 
można wyróżnić: obszar bezobjawowy (przy 
takich stężeniach i takich czasach ekspo-
zycji nie powinny wystąpić objawy zatrucia 
ozonem), obszar nietoksyczny (możliwe 
lekkie, niegroźne dla życia objawy), obszar 
przejściowo toksyczny (silne objawy zatrucia, 
które po określonym czasie znikną, same lub 
po udzieleniu pomocy poszkodowanemu), 
obszar trwale toksyczny (bardzo silne objawy 
mające charakter trwały dla poszkodowane-
go) oraz obszar śmiertelny (ogromne stężenia 
ozonu mogą przyczynić się do śmierci osoby 
narażonej na ekspozycję). 

Pomoc w przypadku narażenia na zbyt wysokie stężenie ozonu: 

Zawsze w przypadkach poważnych lub przy długo utrzymujących się 
objawach należy zwrócić się o pomoc medyczną! 
Informacje na temat specjalnego leczenia: 

-  Osoba krótko narażona na zbyt wysokie stężenie ozonu powinna jak najszybciej wyjść na świeże powie-
trze. W przypadku złego samopoczucia należy zasięgnąć pomocy lekarza.

-  W przypadku osoby długotrwale narażonej na wysokie stężenie ozonu należy jak najszybciej wypro-
wadzić ją na świeże powietrze. Sprawdzić jej świadomość. W przypadku duszności: pozwolić ofierze 
na długotrwałe wdychanie tlenu lub bezpośrednio podać tlen. W przypadku bezdechu należy wykonać 
reanimację. Należy zapewnić jak najszybciej pomoc medyczną.

-  W przypadku narażenia oczów ofiary na kontakt z wysokim stężeniem ozonu należy je ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Jeżeli poszkodowany posiada soczewki kontaktowe, należy je zdjąć i płukać oczy 
wodą kilka minut.

-  W przypadku narażenia skóry ofiary możliwe jest wystąpienie podrażnień. W takim przypadku należy 
przemyć skórę wodą.

-  W razie potrzeby należy zapewnić poszkodowanemu tlen.
-  Należy monitorować krążenie poszkodowanej osoby.
-  Należy obserwować możliwe późniejsze objawy zatrucia: obrzęk płuc lub zapalenie płuc. Jeśli pojawią się 

wymienione objawy, poszkodowanemu należy podać Prednizolon.
-  W przypadku podrażnienia płuc należy podać poszkodowanemu Deksametazon.
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Czujniki ozonu umieszczone na 
zewnętrznej części sterylizatora 
pozwalają badać aktualne stężenie 
ozonu w pomieszczeniu, dzięki 
czemu sterownik może określać 
wymagany czas ozonowania oraz 
odpowiednio sterować poszcze-
gólnymi generatorami ozonu, tak 
by utrzymać odpowiednie stężenie 
ozonu podczas sterylizacji. Czujniki 
ozonu przekazują także informację 
do sterownika w momencie kiedy stężenie ozonu w pomieszczeniu staje się  bezpieczne dla użytkownika. 
Są to powody, dla których stanowiące integralną część urządzenia czujniki ozonu muszą pracować w spo-
sób poprawny, a zatem nie mogą być zastawione żadnymi ciałami obcymi i muszą mieć pełen kontakt 
z powietrzem znajdującym się w ozonowanym pomieszczeniu, tak by ich wskazania były prawidłowe! 
Nieprawidłowe pomiary czujników ozonu mogą prowadzić do niebezpiecznych dla życia i zdrowia skutków 
opisanych w niniejszym rozdziale. 

Pomimo tego, że proces steryli-
zacji pomieszczenia nie zakończy 
się wcześniej niż po osiągnięciu 
stężenia ozonu na poziomie 0,08 
ppm (całkowicie bezpiecznym 
dla człowieka), ozonowane 
pomieszczenie należy bez-
względnie przewietrzyć przez 
okres minimum 30 minut po 
zakończeniu sterylizacji. Ma to 
na celu doprowadzenie poziomu 
stężenia ozonu w pomieszczeniu do bezpiecznego w 100%. Należy mieć na uwadze, że czujniki ozonu 
zainstalowane w sterylizatorze mogą ulec awarii lub użytkownik w sposób niepożądany może je zastawić, 
tym samym zakłócając ich pomiary. Należy mieć także na uwadze, że bezpieczny poziom stężenia ozonu 
jest różny dla osób dorosłych, inny dla dzieci i jeszcze inny dla zwierząt. Wietrzenie urządzenia pozwoli 
ponadto na pozbycie się ewentualnej mgły powstałej podczas procesu ozonowania (zjawisko naturalne) 
oraz na częściowe lub całkowite pozbycie się zapachu ozonu w pomieszczeniu.  

Wysokie niebezpieczeństwo dla 
zdrowia i życia ludzkiego związane 
z generowanym wysokim stęże-
niem ozonu oraz emitowanym 
promieniowaniem UV-C powoduje, 
że użytkownik musi bezwzględ-
nie zapoznać się z całą treścią 
niniejszej instrukcji obsługi a przed 
rozpoczęciem pracy urządzenia 
w trybie „STERYLIZACJA O3 + UV-
C” musi spełnić wszystkie opisane 
w niej zasady bezpieczeństwa. 
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Bezpieczne eksploatowanie produktu związane jest ponadto z zasadami wymienionymi poniżej: 

Ponadto urządzenie nie powinno być eksploatowane w miejscach bezpośrednio wystawionych na 
działanie promieni słonecznych, o wysokiej wilgotności, w miejscach w których używane są chemikalia 
oraz w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze. Ze względu na poprawne działanie czujników ozonu 
urządzenie musi być używane w otoczeniu o następujących parametrach:  

Nie należy czyścić pomieszczenia przeznaczonego do sterylizacji ozonem za pomocą środków  myjących 
na bazie chloru lub innych chloropochodnych substancji. Może to spowodować błędne wskazania czujnika 
ozonu w urządzeniu i narazić użytkownika na niebezpieczeństwo. 
Urządzenie wyposażone jest w filtr wstępny (model FILTRON K1311) oraz filtr z węglem aktywnym (mo-
del FILTRON K1311A). W opakowaniu znajduje się ponadto jeden dodatkowy filtr wstępny, który należy 
stosować zamiennie za filtr z węglem aktywnym podczas uruchamiania trybu sterylizacyjnego. 
Producent nie daje gwarancji, że proces sterylizacji ozonem (przeprowadzony w odpowiedni sposób) nie 
zaszkodzi elektronice, kwiatom i innym wrażliwym, lub niskiej jakości materiałom. Ozon jako taki jest 
silnym utleniaczem i oprócz tego, że niszczy drobnoustroje może niszczyć też inne przedmioty. Absolutnie 
w dezynfekowanym pomieszczeniu nie należy pozostawiać żadnych zwierząt, roślin, jako organizmy żywe 
mogą ucierpieć więc zalecane jest ich wyniesienie. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się cenne przedmioty, 
w tym elektronika, również zaleca się je na czas dezynfekcji przenieść. Stosowanie sterylizacji ozonem 
(ozonowania) okresowo, nie powinno wpłynąć na niszczenie przedmiotów w pomieszczeniu, jednakże 
nadużywanie tego procesu zbyt często już takie niszczenie może powodować. Stąd producent nie daje 
gwarancji, że sterylizacja ozonem przez dłuższy czas nie spowoduje zniszczenia przedmiotów. 

Temperatura: od -20 do 50 ˚C 
Ciśnienie: od 900 do 1100 hPa 

•	 Praca urządzenia w trybie sterylizacyjnym może odbywać się tylko i wyłącznie w szczelnie zamkniętym 
pomieszczeniu (ozon nie może przedostawać się poza sterylizowane pomieszczenie). Należy więc 
upewnić się, że wszystkie okna, drzwi oraz ewentualne inne drogi ucieczki ozonu z pomieszczenia są 
szczelnie zamknięte. Szczeliny wokół i pod drzwiami oraz kratki wentylacyjne należy starannie uszczel-
nić. Należy zabezpieczyć pomieszczenie przed dostępem osób trzecich.

•	 Zabezpieczając pomieszczenie przed dostępem osób trzecich należy bezwzględnie umieścić na wejściu 
głównym tabliczkę ostrzegawczą „UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU! TRWA STERYLIZACJA”. Umieścić należy ją 
w dobrze widocznym miejscu. Tabliczka jest dołączona do opakowania.

•	 Po uruchomieniu trybu sterylizacyjnego należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie, w którym pracuje 
sterylizator. Czas na opuszczenie pomieszczenia to 2 minuty od uruchomienia funkcji ozonowania, do-
piero po tym czasie uruchamiają się generatory ozonu. Zabronione jest przebywanie w pomieszczeniu 
podczas pracy generatora ozonu bez nałożonej pełnej maski ochronnej dla dróg oddechowych i oczu 
z odpowiednim pochłaniaczem. Zaleca się stosowanie maski ochronnej zgodnej z normą PN-EN 136 
z pochłaniaczem zgodnym z normą PN-EN 14387, klasy 1, z oznaczeniem A.

•	 W ozonowanym pomieszczeniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania narzędzi, które powo-
dują płomień lub iskrę.

•	 W celu wyłączenia trybu sterylizacji przed czasem wskazanym na wyświetlaczu należy wejść do 
pomieszczenia w pełnej masce ochronnej dla dróg oddechowych i oczu z odpowiednim pochłaniaczem 
(zgodnej z normami PN-EN 136 oraz PN-EN 14387).

•	 Po zakończeniu ozonowania pomieszczenia należy bezwzględnie je dokładnie wietrzyć przez okres 
minimum 30 minut.

•	 Ozon jest gazem cięższym od powietrza, po wyłączeniu wentylatora obiegowego sterylizatora STERY-
LIS ma tendencję do osiadania w zagłębieniach terenu i migracji przy posadzce.

•	 Niezalecane jest sterylizowanie pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu nieposiadających 
wentylacji mechanicznej.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu i życiu 
wynikające z nieodpowiedniego lub niezgodnego z instrukcją i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa 
użytkowania urządzeń STERYLIS VS. 



11

pl

Numer wydania 08042020

Charakterystyka wyrobu
Przeznaczenie

Opis wyrobu

Produkt jest przeznaczony do oczyszczania i sterylizacji pomieszczeń. W zależności od trybu pracy może 
pracować jako standardowy oczyszczacz powietrza, oczyszczacz powietrza rozszerzony o lampy steryli-
zacyjne ze źródłem światła UV-C oraz jako ozonator. Maksymalna kubatura pomieszczenia, w jakim może 
pracować produkt jest podana w charakterystyce technicznej produktu dla każdego modelu. 

*w trybie sterylizacyjnym

Sterylizator pomieszczeń serii VS to urządzenie składające się z dwóch filtrów powietrza, promienników 
UV-C, generatorów ozonu (w zależności od wersji), wentylatora/ów oraz sterownika wraz z panelem 
sterowania. Całość zamknięta jest w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo 
od strony zewnętrznej. Urządzenie posiada ponadto błyskową lampę ostrzegawczą (kogut) oraz lampkę 
sygnalizującą bezpieczne stężenie ozonu w pomieszczeniu. Filtr wstępny to standardowy filtr wykonany 
z włókniny w pełni syntetycznej. Zdolność filtrowania uzyskiwana jest poprzez zjawisko przyciągania 
zanieczyszczeń przez naładowane elektrostatyczne włókna. Drugi filtr to filtr z węglem aktywnym. 
Przyciąga on szkodliwe gazy dzięki zjawisku adsorpcji. Zatrzymuje zarówno cząstki stałe, jak i nieprzyjem-
ne zapachy. Promiennik UV to bateria specjalistycznych źródeł światła opartych o świetlówki emitujące 
promieniowanie UV-C służące do sterylizacji powietrza. Świetlówki są dodatkowo zamknięte w herme-
tycznych obudowach ze szkła kwarcowego, dzięki czemu ich eksploatacja jest bezpieczna. Źródło UV-C 
podczas pracy nie wytwarza ozonu, może nawet przyczyniać się do szybszego jego rozkładu (destrukcja 
ozonu). Głównym elementem sterylizacji pomieszczeń jest generator ozonu. Jest on urządzeniem mecha-
niczno-elektrycznym, w którym w wyniku wyładowań koronowych powstaje ozon. Gazem zasilającym 
jest tlen zawarty w powietrzu zaciągany przez urządzenie ze sterylizowanego pomieszczenia. Wentylator 
przeciąga odpowiednią ilość powietrza przez filtry i lampę UV, dzięki czemu proces oczyszczania, dezyn-
fekcji oraz sterylizacji jest możliwy. Sterownik przeznaczony jest do zarządzania wszystkimi procesami. 
Określa czas pozostały do końca ozonowania. Wartość ta jest wyliczana na podstawie kubatury pomiesz-
czenia oraz na podstawie aktualnego stężenia ozonu w pomieszczeniu (urządzenie wyposażone jest 
w dwa czujniki ozonu). 
Urządzenie występuje w 6 wersjach, których parametry techniczne przedstawiono w tabeli:

Nazwa STERYLIS STERYLIS STERYLIS 
Model VS - 450 VS - 600 VS - 900 
Napięcie znamionowe 230 V 230 V 230 V 
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Moc znamionowa* 910 W 1330 W 1750 W 

Prąd znamionowy* 4,0 A 5,8 A 7,6 A 

Maksymalna wydajność 
przepływu powietrza 265 m3/h 200 m3/h 370 m3/h 

Rodzaje filtrów powietrza F-1: K1311 
F-2: K1311A

F-1: K1311 
F-2: K1311A

F-1: K1311 
F-2: K1311A

Ilość źródeł UV-C / Model 6 / PHILIPS TUV PL-S 9W/2P 4 / PHILIPS TUV T8 25W 6 / PHILIPS TUV 
T8 25W 

Długość fali UV-C 253,7 nm 253,7 nm 253,7 nm 

Standard źródeł UV-C EN 61195 EN 61195 EN 61195 

Moc elektryczna źródeł UV-C 54 W 100 W 150 W 
Moc promienista źródeł UV-C 14,4 W 28 W 42 W 
Maksymalna dawka 
promieniowania UV-C 71 J/m2 354 J/m2 390 J/m2 

Wydajność generatora ozonu 30 000 mg/h 45 000 mg/h 60 000 mg/h 
Masa netto 18 kg 20 kg 35 kg 
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Zasada działania 
*w trybie sterylizacyjnym

Ozonowanie: Sterylizator posiada generatory ozonu, każdy o wydajności 15 000 g/h. Liczba generatorów 
różni się w zależności od wersji. Proces ozonowania polega na uruchomieniu wszystkich generatorów 
ozonu w urządzeniu i osiągnięciu stężenia cząsteczek O3 w pomieszczeniu na poziomie 7 ppm. Po 
uzyskaniu wymaganego stężenia generatory są rozłączane do momentu, w którym stężenie nie spadnie 
do poziomu 6 ppm. W tym momencie ponownie uruchomione zostają generatory ozony i ponownie dążą 
do osiągnięcia stężenia równego 7 ppm. Następnie znów są rozłączane i proces się powtarza. Jest to tzw. 
modulowana wydajność generatorów ozonu poprzez pulsację. Zmiany stężenia ozonu w pomieszczeniu 
obrazuje wykres poniżej.  
Czas T1 to czas wymagany do osiągnięcia sterylizującego stężenia ozonu (domyślnie 5 ppm), T2 to nadzo-
rowany przez sterownik, niezbędny czas procesu sterylizacji zależny od osiągniętego stężenia ozonu, T3 to 
nadzorowany przez sterownik, wspomagany destruktorem ozonu, czas procesu powrotu do bezpiecznego 
stężenia ozonu (0,1 ppm).  

Nazwa STERYLIS STERYLIS STERYLIS 
Model VS - 1200 VS - 1500 VS - 1800 
Napięcie znamionowe 230 V 230 V 230 V 
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Moc znamionowa* 2650 W 3070 W 3490 W 

Prąd znamionowy* 11,5 A 13,3 A 15,2 A 

Maksymalna wydajność 
przepływu powietrza 740 m3/h 800 m3/h 800 m3/h 

Rodzaje filtrów powietrza F-1: K1311 
F-2: K1311A

F-1: K1311 
F-2: K1311A

F-1: K1311 
F-2: K1311A

Ilość źródeł UV-C / Model 8 / PHILIPS TUV T8 25W 6 / PHILIPS TUV 
(Xtra) 55 W HO 

8 / PHILIPS TUV 
(Xtra) 55 W HO 

Długość fali UV-C 253,7 nm 253,7 nm 253,7 nm 

Standard źródeł UV-C EN 61195 EN 61195 EN 61195 

Moc elektryczna źródeł UV-C 200 W 330 W 440 W 
Moc promienista źródeł UV-C 56 W 105 W 140 W 
Maksymalna dawka 
promieniowania UV-C 419 J/m2 1162 J/m2 1102 J/m2 

Wydajność generatora ozonu 90 000 mg/h 105 000 mg/h 120 000 mg/h 
Masa netto 38 kg 55 kg 60 kg 
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Dla bardzo dużych kubatur (maksymalna kubatura w jakiej może pracować każdy sterylizator jest podana 
w specyfikacji technicznej) stężenie ozonu może być mniejsze i wynosić minimalnie 2 ppm. Jest to jednak 
wystarczająca wartość pozwalająca na skuteczny proces ozonowania, przy wydłużonym jego czasie.
 
Ozon jest potężnym utleniaczem, dlatego doskonale sprawdza się w zabijaniu bakterii, wirusów, pleśni 
oraz w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów. Jest silnie reaktywny, co oznacza, że wchodzi w reakcje 
z innymi cząsteczkami, rozbijając ich struktury. Skuteczność ozonu w eliminacji zapachów polega na tym, 
że jako gaz jest w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie jest powietrze, a więc we wszystkie szczeliny i zaka-
marki wewnątrz pomieszczenia. Rozbija cząsteczki obecne w powietrzu odpowiedzialne za nieprzyjemny 
zapach w pomieszczeniach, a także zabija bakterie, wirusy czy pleśń. Ozonowanie to skuteczna metoda 
dezynfekcji, dezodoryzacji czy dezynsekcji, dzięki której pomieszczenia są nie tylko wolne od przykrych 
aromatów, ale i bezpieczne oraz sterylne. Ozon wykorzystuje się do sterylizacji pomieszczeń mieszkal-
nych, publicznych, placówek zdrowia (w tym sali operacyjnych), zakładów przetwórstwa (np. masarni), 
magazynów, przechowalni warzyw i owoców, lokali gastronomicznych komór chłodniczych i hal sprzeda-
żowych sklepów. Ozonowanie wykorzystywane jest również do przedłużania przydatności do spożycia 
produktów spożywczych, np. poprzez eliminację grzybów, bakterii i pleśni pozwala znacznie wydłużyć 
okres przechowywania warzyw, owoców czy suszu tytoniowego lub owocowego w przechowalniach. Jest 
też znanym i skutecznym sposobem pozbywania się nieprzyjemnego zapachu z szatni, klas lekcyjnych 
czy z sali gimnastycznych w szkołach. Ozonowanie jest bardzo skuteczną metodą usuwania zapachów 
i deodoryzacji odzieży i obuwia, często stosowaną w wypożyczalniach strojów i kostiumów, czy garde-
robach w teatrach. Ozon jest też stosowany do sterylizacji i usuwania zapachów z zabawek dziecięcych 
szczególnie w publicznych salach zabaw dla dzieci.  

Źródła światła UV-C: 
Zastosowane w urządzeniu promienniki UV-C emitują promieniowanie o ściśle określonej długości fali 
wynoszącej 254 nm. Jest to długość fali posiadająca fotolityczne działanie na mikroorganizmy takie jak 
bakterie, pleśnie, drożdże i wirusy. Światło ultrafioletowe o tej długości fali skutecznie penetruje ich błonę 
komórkową niszcząc  strukturę DNA tym samym uniemożliwiając ich rozmnażanie. Poddane wysokie-
mu natężeniu promieniowania UV-C mikroorganizmy oraz wirusy ulegają trwałemu zniszczeniu. Poza 
dezynfekcyjnym działaniem zastosowanego promieniowania UV-C, uzyskujemy również wysokiej jakości 
efekt dezodoryzujący (usuwający zapachy z powietrza). Ze względu na specjalną konstrukcję komory 
UV-C, urządzenie pracujące w trybie dezynfekcyjnym  może być stosowane w pomieszczeniach w których 
przebywają ludzie. Specjalnie zaprojektowane wewnątrz urządzenia pułapki świetlne, całkowicie prze-
ciwdziałają wydostaniu się niewidzialnego, szkodliwego promieniowania UV poza urządzenie. Specjalnie 
dobrany rodzaj i wysoka moc źródła światła UV-C o selektywnej długości emitowanej fali 254 nm, oraz 
unikalne rozwiązanie zastosowanego w sterylizatorach STERYLIS żarnika UV-C z podwójnym filtrem 
kwarcowym, powoduje iż blokowane wewnątrz żarnika są składowe harmoniczne emisje wytwarzające-
go ozon promieniowania UV o długości fali poniżej 240 nm. Tym samym w trybie pracy dezynfekcyjnym 
sterylizator STERYLIS w ogóle nie wytwarza szkodliwego dla człowieka ozonu i jest całkowicie bezpieczny 
dla przebywających w jego otoczeniu ludzi. Ponadto, wytwarzane przez źródła światła UV-C odpowiednie 
długości fali promieniowania przyczyniają się do przyspieszenia procesu rozkładu cząstek O3 do tlenu 
dwuatomowego, zmniejszając długość procesu ozonowania. Jest to funkcja tzw. destrukcji ozonu, w którą 
wyposażony jest każdy model STERYLIS. 
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Zawartość opakowania

Użytkownik, który zakupił dowolny model sterylizatora pomieszczeń STERYLIS otrzymuje w zestawie:

1)  Kompletny sterylizator pomieszczeń gotowy do użycia
2)  Pilot zdalnego sterowania (OPCJA)
3)  Instrukcję obsługi
4)  Deklaracje zgodności w języku polskim i angielskim
5)  Dodatkowy filtr wstępny
6)  Tabliczkę ostrzegawczą „UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU! TRWA STERYLIZACJA” (jak poniżej):
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Eksploatacja

Urządzenie należy eksploatować w pomieszczeniach, których parametry są zgodne z charakterystyką 
techniczną urządzenia. Ponadto, należy je eksploatować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziałach: 
„KONSERWACJA” oraz „BEZPIECZEŃSTWO”. 

Obsługa urządzenia
Do obsługi sterylizatora pomieszczeń służy panel sterowania znajdujący się na frontowej części urzą-
dzenia. Panel sterowania składa się z włącznika głównego, pokrętła zmiany trybów pracy, przycisku 
uruchamiającego generatory ozonu, lampki sygnalizującej bezpieczne stężenie ozonu, diod alarmujących 
o konieczności wykonania czynności eksploatacyjnych lub o awarii oraz diod sygnalizujących poszczególne 
tryby pracy urządzenia. Urządzenie wyposażone jest ponadto w błyskową lampę ostrzegawczą (kogut) 
sygnalizujący zbyt wysokie stężenie ozonu dla użytkownika w pomieszczeniu. 

Uchwyt do transportu urządzenia Panel sterowania

Kogut ostrzegawczy Filtry kasetowe (wstępne)

Filtry kasetowe (z węglem aktywnym) Nóżki transportowe (kółka transportowe 
dla wybranych wersji)

2 

3 

5 

4 

6 

 

 

1 

3 

2 

4 

6 

5 

1 
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Panel sterowania

Lampka sygnalizująca bezpieczne dla użytkownika stężenie ozonu w powietrzu

Diody sygnalizujące poszczególne tryby pracy urządzenia

Włącznik główny urządzenia

Pokrętło wyboru trybu pracy

Przycisk powodujący rozpoczęcia działania urządzenia w trybie sterylizacyjno-dezynfekcyjnym

Dioda alarmująca o konieczności wykonania czynności eksploatacyjnych lub awarii układu 
lamp sterylizacyjnych UV-C

Dioda alarmująca o konieczności wykonania czynności eksploatacyjnych lub awarii układu 
generatorów ozonu

1 3 2 

1 

3 

2 

4 

5 

 

6 

7 

4 

11
5 

6 

7 
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Pilot zdalnego sterowania
Sterylizatory pomieszczeń STERYLIS wyposażone są w piloty zdalnego sterowania. Piloty wyposażone są 
w dwa przyciski: 

Zielony przycisk START – posiada taką samą funkcję jak przycisk START na panelu sterowania. Po przy-
trzymaniu go przez 10 sekund przy równocześnie ustawionym pokrętle zmiany trybów na tryb steryliza-
cyjny uruchomi się tryb Sterylizacja O3 + UV-C. 

Czerwony przycisk STOP – przeznaczony tylko dla trybu Sterylizacja O3 + UV-C. Powoduje przerwanie 
procesu ozonowania i uruchomienie destrukcji ozonu. 

Zielony przycisk START

Czerwony przycisk STOP
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Uruchomienie urządzenia i wybór trybu pracy 

Tryb Filtracji

Tryb Dezynfekcji UV-C 

Urządzenie może pracować w kilku trybach pracy, których zmianę wymusza się za pomocą pokrętła 
wyboru trybu pracy. Wyróżnia się tryby: Filtracja, Dezynfekcja UV-C, Dezynfekcja UV-C – tryb cichy, Stery-
lizacja O3 + UV-C. 

• Aby uruchomić urządzenie należy umieścić wtyczkę kabla zasilającego w gniazdku elektrycznym. 
Napięcie wymagane do prawidłowej pracy urządzenia to 230 V, częstotliwość 50 Hz. Następnie należy 
przestawić włącznik główny urządzenia w pozycję „WŁ.”. 

• Aby uruchomić tryb pracy „Filtracja” należy przestawić pokrętło wyboru trybu pracy na „FILTRACJA”. 
Podświetli się odpowiednia dioda sygnalizująca i urządzenie zacznie pracować w wybranym trybie pracy. 

• Aby uruchomić tryb pracy „Dezynfekcja UV-C – Tryb cichy” należy przestawić pokrętło wyboru trybu 
pracy na „DEZYNFEKCJA UV-C – TRYB CICHY”. Podświetli się odpowiednia dioda sygnalizująca i urządze-
nie zacznie pracować w wybranym trybie pracy. 

• Aby uruchomić tryb pracy „Dezynfekcja UV-C – Tryb standardowy” należy przestawić pokrętło wyboru 
trybu pracy na „DEZYNFEKCJA UV-C – TRYB STANDARDOWY”. Podświetli się odpowiednia dioda sygnali-
zująca i urządzenie zacznie pracować w wybranym trybie pracy. 

• Aby uruchomić tryb pracy „Sterylizacja O3 + UV-C” należy przestawić pokrętło wyboru trybu pracy na 
„STERYLIZACJA O3 + UV-C”. Następnie należy przytrzymać przycisk „START” znajdujący się powyżej 
pokrętła wyboru trybu pracy i przytrzymać go przez 10 sekund. Alternatywnie, przycisk START można 
wcisnąć na pilocie zdalnego sterowania. W trakcie trzymania przycisku „START” będzie się świecić 
pomarańczowa lampka sygnalizacyjna a po upływie 10 sekund zacznie migać. Miganie trwa 2 minuty. 
Jest to jednocześnie czas opóźnienia załączenia generatorów ozonu. Po upływie dwóch minut uruchomią 
się generatory ozonu a pomarańczowa lampka zacznie świecić światłem ciągłym. Jeżeli stężenie ozonu 
w pomieszczeniu osiągnie 7 ppm i zacznie spadać do 6 ppm (jak pokazano na wykresie stężenia ozonu), 
na czas spadku stężenia i jednoczesnego chwilowego wyłączenia generatorów ozonu, pomarańczowa 
lampka ponownie będzie migać. Po zakończeniu procesu sterylizacji lampka gaśnie. Praca urządzenia 
w tym trybie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności! (patrz: Rozdział Bezpieczeń-
stwo). Przekręcenie pokrętła wyboru trybu pracy lub chwilowy zanik napięcia powodują wyłączenie 
trybu sterylizacji. Tryb sterylizacji można także zakończyć poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku 
STOP na pilocie zdalnego sterowania. 

W tym trybie pracy powietrze znajdujące się w pomieszczeniu jest oczyszczane za pomocą filtra wstęp-
nego i filtra z węglem aktywnym. Skuteczność filtrowania filtra wstępnego wynosi do 90%. Skuteczność 
filtrowania filtra z węglem aktywnym wynosi również do 90%. Całkowita skuteczność filtrowania dwóch 
filtrów wynosi maksymalnie 99%. 

Filtr wstępny posiadający właściwości elektrostatyczne zatrzymuje cząstki szkodliwych zanieczyszczeń, 
także te o mikroskopijnych wielkościach (kilku mikrometrów). Usuwa także szkodliwe dla zdrowia bakterie 
i alergeny z wykorzystaniem powłoki nanoszonej na medium filtracyjne. Filtr z węglem aktywnym oprócz 
cząstek stałych zatrzymuje w sobie szkodliwe gazy i zapachy przez zjawisko adsorpcji. 

W trybie dezynfekcyjnym UV-C dodatkowo aktywowany jest promiennik UV-C znajdujący się pomiędzy 
dwoma filtrami. Promiennik emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm i mocy zależnej od 
wielkości urządzenia (patrz: dane techniczne). 

Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i drożdże. Sterylizator 
Sterylis zaprojektowany został tak, że podczas pracy urządzenia w trybie dezynfekcyjnym z włączonym 
źródłem światła UV-C wewnątrz pomieszczeń mogą przebywać ludzie. Rozkładające DNA promieniowa-
nie UV-C zamknięte jest bowiem, w specjalnie zaprojektowanej pułapce świetlnej tak by nawet najmniej-
sza jego część nie wydostała się na zewnątrz urządzenia. 
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Tryb Sterylizacji O3 + UV-C

Przestrzeganie dopuszczalnych wartości stężenia ozonu 

W trybie sterylizacyjnym pracuje wentylator/y, filtry oraz generatory ozonu. Tryb służy do sterylizacji 
powietrza i powierzchni, które mają kontakt z powietrzem poprzez generowanie ozonu w sposób równo-
mierny w obrębie całego pomieszczenia. Wydajność generatora ozonu jest różna w zależności od wersji 
urządzenia (patrz: dane techniczne). Tryb ten wymaga zachowania środków szczególnej ostrożności ze 
strony użytkownika (patrz: Rozdział dotyczący bezpieczeństwa użytkowania). 

Ozon jest to silnie utleniający, drażniący gaz, który już w niskich stężeniach wykazuje szkodliwe działanie 
dla oczu, nosa, dróg oddechowych i płuc. Z tego powodu konieczne jest stosowanie pomiaru jego stężenia 
przez sterownik w czasie rzeczywistym, w celu  ustalenia i przestrzegania dopuszczalnych wartości. 
Określone prawnie, graniczne stężenie ozonu w miejscu pracy wynosi 0,1 mg/m³ (według PN–Z–04007–
2:1994 NDS wynosi 0,15 mg/m³). Wbudowany układ pomiarowy z dwoma czujnikami stężenia ozonu po-
zwala na ustalanie w czasie rzeczywistym bezpiecznej dla użytkownika wartości. Elektrochemiczny czujnik 
układu pomiarowego wyróżnia się wysoką dokładnością także przy niskim stężeniu ozonu, co pozwala na 
wczesne wykrywanie granicznej ilości gazu. 
Urządzenie wyposażone jest w dwa czujniki poziomu stężenia ozonu. Jeden posiada wyższy zakres 
pomiarowy ale mniejszą dokładność pomiaru, drugi posiada węższy zakres pomiarowy ale wyższą do-
kładność. W przypadku wystąpienia zbyt dużych rozbieżności pomiarowych pomiędzy dwoma czujnikami 
w danej jednostce czasu, urządzenie wskaże błąd pomiaru, poprzez zaświecenie się dwóch lampek awarii, 
miganie lampki „bezpieczny poziom ozonu” raz na sekundę oraz nastąpi brak możliwości aktywacji urzą-
dzenia w trybie sterylizacyjnym. 
Osiągnięcie zbyt wysokiego poziomu stężenia ozonu w sterylizowanym pomieszczeniu (wartość 10 ppm) 
powoduje wyłączenie generatorów ozonu oraz uruchomienie alarmu w postaci migania kontrolki awarii 
generatorów! Alarm można zresetować poprzez jednokrotne przyciśnięcie przycisku START na panelu ste-
rowania lub pilocie zdalnego sterowania, przy wybranym trybie na przełączniku obrotowym „Sterylizacja 
O3 + UV-C”. 
Jeżeli w czasie 2 godzin, licząc od początku pracy urządzenia w trybie sterylizacyjnym, nie zostanie osią-
gnięte

Tryb sterylizacyjny wymaga odpowiedniego przygotowania pomieszczenia. Meble powinny być odsunięte 
od ścian, szafki powinny zostać otwarte i opróżnione. Ozon powinien mieć możliwość dotarcia do wszyst-
kich miejsc w pomieszczeniu. Ozonowane pomieszczenie powinno być uprzednio posprzątane – odku-
rzone, wywietrzone, oczyszczone z ewentualnych rozlanych płynów. Należy zabrać z niego także rośliny 
i zwierzęta (z wyjątkiem ryb w akwarium). 
Przed rozpoczęciem procesu ozonowania należy umieścić urządzenie w możliwie jak najwyższym punkcie 
pomieszczenia. Należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem. Nie należy stawiać urzą-
dzenia na podłodze. 
Optymalny czas ozonowania wymagany do dokładnej sterylizacji pomieszczenia jest określany samo-
istnie przez sterownik urządzenia na podstawie aktualnego stężenia ozonu i kubatury sterylizowanego 
pomieszczenia. Niezalecane jest przerwanie procesu przed upłynięciem wymaganego czasu – zbyt krótkie 
ozonowanie może nie być skuteczne. 
W trakcie ozonowania może powstać mgła. Jest to normalne zjawisko, spowodowane reakcją ozonu 
z lotnymi związkami organicznymi. Zapach ozonu utrzymujący się po procesie ozonowania nie świadczy 
o jego obecności. 

UWAGA!
Przed uruchomieniem trybu sterylizacyjnego należy wymienić filtr z węglem 
aktywnym na standardowy filtr. Taki filtr dołączony jest w zestawie wraz z 
urządzeniem. Po zakończeniu pracy w trybie sterylizacyjnym należy ponownie 
wymienić filtr na filtr z węglem aktywnym. Instrukcje wymiany filtrów znajdują 
się w podrozdziale „WYMIANA FILTRÓW”. 
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Tryb Dezynfekcji UV-C (cichy) 

Liczniki czasu pracy

Instrukcja zerowania licznika ogólnego czasu pracy

W trybie cichym urządzenie pracuje podobnie jak w trybie Dezynfekcja UV-C, jednak ze zmniejszoną wy-
dajnością wentylatora. Skutkiem tego jest znacznie obniżony poziom mocy akustycznej sterylizatora. 

Krok 1. Ustaw pokrętło zmiany trybów na tryb „FILTRACJA”. 

Krok 2. Przytrzymaj przycisk „START” przez 30 sekund. 

Krok 3. Zielona lampka „Stężenia O3 bezpieczne” mignęła 
trzykrotnie. Oznacza to, że licznik został wyzero-
wany. 

Sterylizator pomieszczeń STERYLIS wyposażony jest w trzy liczniki czasu pracy. Pierwszy z nich to ogólny 
licznik czasu pracy, zliczający w godzinach czas pracy urządzenia niezależnie od trybu pracy. Drugi licznik 
liczy czas pracy filtrów: wstępnego i węglowego w celu sygnalizacji potrzeby ich wymiany. Trzeci licznik 
liczy czas pracy żarników UV, również w celu sygnalizacji potrzeby ich wymiany. 
Każdy z liczników posiada możliwość wyzerowania czasu pracy. Wyzerowanie poszczególnych liczników 
powinno być wykonywane przez użytkownika tylko w szczególnych przypadkach – dla licznika czasu 
pracy filtrów jest to moment wymiany filtrów, dla licznika czasu pracy żarników jest to moment wymiany 
żarników UV.  
Licznik czasu pracy filtrów po zliczeniu 500 godzin sygnalizuje za pomocą diod alarmujących znajdujących 
się na panelu sterowania konieczność wymiany filtrów. Sygnalizacja ta polega na jednoczesnym miganiu 
(co 1 sekundę) obydwu kontrolek awarii. 
Licznik czasu pracy żarników UV po zliczeniu 9000 godzin sygnalizuje za pomocą diod alarmujących 
znajdujących się na panelu sterowania konieczność wymiany żarników UV. Sygnalizacja ta polega na 
naprzemiennym miganiu (co 1 sekundę) obydwu kontrolek awarii. 
W poniższych krótkich instrukcjach przedstawiono sposób zerowania każdego z liczników oraz w przypad-
ku liczników czasu pracy filtrów i żarników UV – usunięcia alarmu sygnalizującego potrzebę wymiany. 

stężenie ozonu na granicznym poziomie (2 ppm) sterylizator uzna fazę ozonowania za skończoną, wy-
świetli błąd i przejdzie do fazy oczekiwania. Następnie po 30 minutach rozpocznie się proces destrukcji 
ozonu poprzez uruchomienie świetlówek UV. 
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Instrukcja zerowania licznika czasu pracy filtrów / kasowania alarmu wymiany 
filtrów 

Krok 1. Ustaw pokrętło zmiany trybów na tryb 
„DEZYNFEKCJA UV-C – TRYB CICHY”. 

Krok 2. Przytrzymaj przycisk „START” przez 30 
sekund. 

Krok 3. Zielona lampka „Stężenia O3 bezpieczne” 
mignęła jednokrotnie. Oznacza to, że błąd 
licznika wymiany filtrów został skasowany 
a licznik czasu pracy filtrów wyzerowany. 
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Instrukcja zerowania licznika czasu pracy żarników UV / kasowania alarmu wymia-
ny żarników 

Krok 1. Ustaw pokrętło zmiany trybów na tryb 
„DEZYNFEKCJA UV-C – TRYB STANDAR-
DOWY”. 

Krok 2. Przytrzymaj przycisk „START” przez 30 
sekund. 

Krok 3. Zielona lampka „Stężenia O3 bezpieczne” 
mignęła dwukrotnie. Oznacza to, że błąd 
licznika wymiany żarników UV został 
skasowany a licznik czasu pracy żarników 
wyzerowany. 
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Awarie oraz inne wskazania urządzenia
STERYLIS to urządzenie o bardzo wysokim poziomie autodiagnozy. W przypadku wystąpienia różnego 
rodzaju awarii informuje o nich użytkownika poprzez wskazania na panelu sterowania lub poprzez kogut 
ostrzegawczy. W przypadku każdej z wymienionych w tym rozdziale awarii należy skontaktować się 
z działem serwisu producenta. Awarie oraz inne wskazania na urządzeniu przedstawione zostały w tabeli 
poniżej. 

AWARIE 

Wskazanie Znaczenie Jak postępować? 

Zaświecenie się dwóch lampek 
awarii, miganie lampki „Bez-
pieczny poziom ozonu” raz 
na sekundę, brak możliwości 
aktywacji urządzenia w tryb 
sterylizacyjny 

Awaria czujnika ozonu niższej 
precyzji 

Skontaktować się z działem ser-
wisu producenta w celu naprawy 
lub wymiany czujnika ozonu 

Zaświecenie się dwóch lampek 
awarii, miganie lampki „Bez-
pieczny poziom ozonu” dwa razy 
na sekundę, brak możliwości 
aktywacji urządzenia w tryb 
sterylizacyjny 

Awaria czujnika ozonu wysokiej 
precyzji 

Skontaktować się z działem ser-
wisu producenta w celu naprawy 
lub wymiany czujnika ozonu 

Zaświecenie się dwóch lampek 
awarii, miganie lampki „Bez-
pieczny poziom ozonu” raz na 
dwie sekundy, brak możliwości 
aktywacji urządzenia w tryb 
sterylizacyjny 

Zbyt duża rozbieżność pomia-
rów pomiędzy dwoma czujnika-
mi stężenia ozonu 

Skontaktować się z działem 
serwisu producenta. 
Aby wyłączyć alarm:  
Wcisnąć przycisk START przy 
wybranym trybie sterylizacyj-
nym 

Zaświecenie się kontrolki awarii 
lampy UV Awaria lampy UV 

Skontaktować się z działem ser-
wisu producenta w celu naprawy 
lub wymiany wadliwej lampy 

Zaświecenie się kontrolki awarii 
generatora ozonu 

Awaria generatora ozonu 

Skontaktować się z działem 
serwisu producenta w celu na-
prawy lub wymiany wadliwego 
generatora ozonu 

Nadmierne stężenie ozonu 
w pomieszczeniu (powyżej 10 
ppm). Wskazanie połączone 
z wyłączeniem generatora 
ozonu 

Nadmierne stężenie ozonu 
w pomieszczeniu (powyżej 10 
ppm) 
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Test lampek kontrolnych

Destrukcja ozonu 

Użytkownik zanim uruchomi którykolwiek z trybów pracy urządzenia powinien zaobserwować popraw-
ność działania: koguta ostrzegawczego, zielonej lampki bezpiecznego stężenia ozonu, lampki alarmu 
generatora ozonu, lampki alarmu świetlówek UV-C oraz pomarańczowej lampki sygnalizującej pracę 
urządzenia w trybie sterylizacyjnym. Po upływie jednej sekundy od przełącznik wyłącznika głównego 
w pozycje „WŁ” podświetlą się na moment wszystkie wymienione powyżej rodzaje sygnalizacji. 

Sterylizator posiada funkcję destrukcji ozonu, w którą wyposażona jest każda jego wersja. Działanie de-
struktora ozonu polega na uruchomieniu żarników UV-C w momencie zakończenia procesu ozonowania. 
Uruchomienie żarników emitujących odpowiednią długość fali promieniowania UV-C powoduje przyspie-
szony rozkład cząsteczek O3  do tlenu dwuatomowego. Żarniki UV uruchamiają się samoistnie i działają 
dopóki stężenie ozonu w pomieszczeniu nie osiągnie 0,08 ppm. 

Proces destrukcji ozonu może rozpocząć się także w przypadku, kiedy przez okres 2 godzin pracy w trybie 
sterylizacyjnym nie zostanie osiągnięta graniczna wartość stężenia ozonu (2 ppm). Po upływie tego okresu 
destrukcja ozonu rozpocznie się w ciągu 30 minut. 

INNE WSKAZANIA 

Wskazanie Znaczenie 

Miganie naprzemienne dwóch kontrolek awarii (co 
1 sekundę) Osiągnięcie czasu 500 godzin pracy filtrów 

Miganie lampki awarii lampy UV raz na sekundę Osiągnięcie czasu 9000 godzin pracy żarników UV 

Sygnalizacja świetlna koguta ostrzegawczego Urządzenie pracuje w trybie sterylizacyjnym 

Zaświecenie się pomarańczowej lampki na panelu 
sterowania 

Potwierdzenie rozpoczęcia pracy urządzenia 
w trybie sterylizacyjnym 

Zaświecenie się zielonej lampki „Stężenie O3 
bezpieczne” 

Stężenie ozonu w pomieszczeniu jest bezpieczne 
dla użytkownika (poniżej 0,1 ppm) 

Zaświecenie się diody sygnalizującej poszczególny 
tryb  Urządzenie pracuje w wybranym trybie pracy 
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Konserwacja
Zalecenia dotyczące konserwacji

Wymiana filtrów

Produkt jest przeznaczony do oczyszczania i sterylizacji pomieszczeń. W zależności od trybu pracy może 
pracować jako standardowy oczyszczacz powietrza, oczyszczacz powietrza rozszerzony o lampy steryli-
zacyjne ze źródłem światła UV-C oraz jako ozonator. Maksymalna kubatura pomieszczenia, w jakim może 
pracować produkt jest podana w charakterystyce technicznej produktu dla każdego modelu. 

Regularna wymiana filtrów jest konieczna do prawidłowej pracy urządzenia. Dotyczy to zarówno filtrów 
wstępnych, jak i filtrów z węglem aktywnym. Filtry powinny być wymieniane maksymalnie po 500 
godzinach pracy. Dodatkowo wymagana jest wymiana filtra z węglem aktywnym na standardowy filtr 
w przypadku pracy urządzenia w trybie sterylizacyjnym. 

Sygnalizacja konieczności wymiany filtrów po upływie 500 godzin pracy urządzenia wskazywana jest 
na panelu sterowania poprzez jednoczesne miganie kontrolek awarii. W momencie pojawienia się takiej 
sygnalizacji, należy możliwie szybko wymienić filtry. Po wymianie filtrów należy usunąć alarm, postępując 
zgodnie z instrukcją opisaną w poprzednim rozdziale. Równocześnie z usunięciem alarmu, licznik czasu 
pracy zliczający 500 godzin czasu pracy filtrów zostanie wyzerowany. W przypadku wcześniejszej wymia-
ny filtrów, również należy postępować zgodnie z instrukcją, aby licznik czasu pracy został wyzerowany. 

•   Urządzenie należy utrzymywać w stanie ogólnej czystości. Do czyszczenia należy używać tylko i wy-
łącznie neutralnych detergentów.

•   Nie stosować do mycia strumienia wody pod ciśnieniem.
•	  Należy okresowo wymieniać filtry powietrza, co około 500 godzin pracy urządzenia lub wcześniej, jeżeli 

istnieje taka potrzeba. Sygnalizacja potrzeby wymiany filtrów po upływie 500 godzin pracy wskazywana 
jest na panelu sterowania poprzez jednoczesne miganie kontrolek awarii. Wymianę filtrów należy prze-
prowadzić zgodnie z instrukcją w poprzednim rozdziale. Nie wolno doprowadzić do zapchania filtrów lub 
nadmiernie długiej ich eksploatacji.

•   Po upływie okresu żywotności promienników UV (9000 godzin pracy) w sterylizatorze, należy je 
wymienić. Jest to związane nie tylko z możliwym przepaleniem promiennika ale także ze spadkiem jego 
maksymalnej dawki promieniowania wraz z upływem czasu. Awaria promiennika/ów lub upłynięcie 
czasu 9000 godzin pracy jest sygnalizowana na panelu sterowania poprzez miganie kontrolki awarii 
żarników UV. Wymianę promiennika/ów może przeprowadzić tylko serwis!

•	  W celu utrzymywania prawidłowej wydajności ozonatora, należy okresowo czyścić płytki ceramiczne. 
Zaleca się przeprowadzać ich czyszczenie każdorazowo podczas wymiany filtrów. Należy użyć do tego 
czystej szmatki nasączonej alkoholem etylowym.

Wszystkie czynności związane z konserwacją należy wykonywać wyłącznie 
wtedy, kiedy urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego (z wyjątkiem 
czynności związanych z usuwaniem alarmów)! 
Wszystkie czynności serwisowe (z wyjątkiem wymiany filtrów) mogą być 
wykonywane tylko przez uprawniony personel i serwis fabryczny producenta. 
Szczegóły dotyczące serwisu znajdują się w rozdziale Gwarancja i Serwis. 
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Wymiana filtra wstępnego

Wymiana filtra z węglem aktywnym 

Wymiana generatorów ozonu

Wymiana promienników UV-C

Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego.  
Zdemontować wiatrownicę, podnieść filtr delikatnie do góry, lekko go odgiąć, wyciągnąć pociągając w dół. 
Zamontować nowy filtr w ten sam sposób, jednak w odwrotnej kolejności czynności. 

Filtr wstępny wyciągany z miejsca docelowego powoduje odgięcie specjalnej krańcówki i rozłączenie świe-
tlówek UV-C. Jest to zabezpieczenie przed niebezpiecznym promieniowaniem UV-C w przypadku wymiany 
filtrów w trakcie pracy urządzenia. 

Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego.  
Wysunąć kasetę znajdującą się w górnej części urządzenia, wyjąć filtr, włożyć nowy filtr, wsunąć kasetę 
w miejsce docelowe. 

Filtr z węglem aktywnym wyciągany z miejsca docelowego powoduje odgięcie specjalnej krańcówki 
i rozłączenie świetlówek UV-C. Jest to zabezpieczenie przed niebezpiecznym promieniowaniem UV-C 
w przypadku wymiany filtrów w trakcie pracy urządzenia. 

Przewidywana żywotność generatorów jest bardzo wysoka i znacznie przewyższa żywotność promienni-
ków UV-C. Z tego powodu ich wymiana spowodowana przekroczeniem żywotności jest bardzo rzadka. 

Uwaga! Wymiana generatorów ozonu w sterylizatorach STERYLIS może być przeprowadzona tylko 
i wyłącznie przez serwis producenta lub inny autoryzowany serwis. 

Regularna wymiana promienników UV-C jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzenia. Przekroczenie 
czasu żywotności żarówek UV może skutkować ich przepaleniem. Należy także pamiętać, że wraz z upły-
wem czasu maleje maksymalna dawka promieniowania żarników.  

Żywotność żarówek UV wynosi 9000 godzin czasu pracy. Jest to równocześnie czas, po którym zostanie 
uruchomiony alarm sygnalizujący potrzebę ich wymiany. Sygnalizacja polega na miganiu kontrolki awarii 
żarników UV. Aby usunąć alarm należy postępować zgodnie z instrukcją w poprzednim rozdziale. Usu-
nięcie alarmu powoduje jednoczesne wyzerowanie licznika czasu pracy promienników UV. W przypadku 
wcześniej wymiany żarówek niż wymagana, również należy postępować zgodnie z instrukcją, aby wyze-
rować licznik. 

Uwaga! Wymiana świetlówek UV-C w sterylizatorach STERYLIS może być przeprowadzona tylko i wy-
łącznie przez serwis producenta lub inny autoryzowany serwis! 



27

pl

Numer wydania 08042020

Procedura przeprowadzania procesu ozonowania

Proces ozonowania pomieszczenia powinien być przeprowadzony, o ile to możliwe, zgodnie z poniższymi 
krokami. Przed rozpoczęciem ozonowania należy zapoznać się z pozostałą częścią instrukcji oraz spełnić 
wszystkie wymienione wymagania bezpieczeństwa opisane na początku niniejszego dokumentu. 

1)  Przygotuj pomieszczenie zgodnie z opisem w rozdziale „Sterylizacja O3 + UV-C”.
	 (a)  Posprzątaj pomieszczenie – odkurz, wywietrz, oczyść z ewentualnych rozlanych płynów.
	 (b)  Odsuń meble od ścian, otwórz szafki i opróżnij je.
	 (c)  Wynieś z pomieszczenia wszystkie rośliny oraz zwierzęta (z wyjątkiem ryb w akwarium).
	 (d)  Wynieś lub szczelnie zabezpiecz folią wartościowe przedmioty, np. dzieła sztuki, elektronikę.
	 (e)  Szczelnie zamknij wszystkie drogi ucieczki ozonu z pomieszczenia – (okna, drzwi). Szczeliny    	

	     wokół i pod drzwiami oraz kratki wentylacyjne starannie uszczelnij.
2)  Przygotuj urządzenie do pracy w trybie sterylizacyjnym – wymień filtr z wę-

glem aktywnym na standardowy filtr zgodnie z instrukcją wymiany filtrów.
3)  Umieść sterylizator w możliwie jak najwyższym punkcie w pomieszczeniu oraz 

możliwie blisko jego środka. Zabezpiecz go przed upadkiem.
4)  Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej (napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz).
5)  Przełącz włącznik główny na panelu sterowania w pozycję „WŁ”.

6)  Upewnij się, że urządzenie nie wskazuje żadnych alertów (awarii lub konieczno-
ści wymiany komponentów)

7)  Przekręć pozycję zmiany trybów pracy w pozycję „STERYLIZACJA O3 + UV-C”.

8) Przytrzymaj przycisk „START” przez 10 sekund. W trakcie trzymania przycisku 
powinna się świecić również pomarańczowa lampka sygnalizacyjna.

9)	 Pomarańczowa lampka sygnalizacyjna powinna zacząć migać. Opuść pomieszczenie w moż-
liwie najkrótszym czasie. Po dwóch minutach od puszczenia przycisku „START” włączą się 
generatory ozonu.

10)		 Zamknij drzwi i umieść na nich tabliczkę ostrzegawczą „UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU! TRWA 
OZONOWANIE”. Upewnij się, że drzwi są szczelnie zabezpieczone.

11)		 Rozpoczął się proces ozonowania. Czas jego trwania jest określany przez sterownik na pod-
stawie aktualnego stężenia ozonu w pomieszczeniu sterylizowanym. W czasie trwania ozo-
nowania wejście do pomieszczenia jest zabronione. W niezwykle wyjątkowych przypadkach, 
w których wejście do takiego pomieszczenia jest konieczne, należy założyć w pełnej masce 
ochronnej dla dróg oddechowych i oczu z odpowiednim pochłaniaczem (zgodnej z normami 
PN-EN 136 oraz PN-EN 14387).
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Uwagi:  

W trakcie ozonowania może powstać mgła. Jest to normalne zjawisko, spowodowane reakcją ozonu 
z lotnymi związkami organicznymi. Zapach ozonu utrzymujący się po procesie ozonowania nie świadczy 
o jego obecności. 

12)  Proces ozonowania zakończy się w momencie zaświecenia się zielonej lampki bezpiecznego stężenia 
ozonu. Możliwe jest nie osiągniecie progowego stężenia ozonu w pomieszczeniu (2 ppm) w przypad-
ku zbyt dużej jego kubatury. W takim przypadku, po 2 godzinach od rozpoczęcia procesu ozonowania, 
urządzenie wyświetli błąd, przejdzie do fazy oczekiwania a następnie po 30 minutach przejdzie do 
neutralizacji ozonu lampami UV.

13)  Po zakończeniu procesu ozonowania i upewnieniu się, że zielona lampka bezpiecznego stężenia ozo-
nu jest aktywna, można wejść do pomieszczenia, by je przewietrzyć. Należy je bezwzględnie wietrzyć 
przez minimum 30 minut poprzez zapewnienie dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. W trakcie 
wietrzenia zabronione jest przebywanie w pomieszczeniu.

14)  Po zakończeniu wietrzenia pomieszczenia można uznać je za całkowicie bezpieczne.
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Deklaracja zgodności 

To urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami i normami obowiązującymi na terenie Unii Euro-
pejskiej, pod warunkiem eksploatacji urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją 
obsługi. 

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami: 

Oraz z następującymi normami: 

Pełna deklaracja zgodności jest dołączona do opakowania oraz jest w posiadaniu producenta i dystrybuto-
rów urządzenia. 

• Dyrektywa 2014/35/UE, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 
granicach napięcia

• Dyrektywa 2014/30/UE, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do kompatybilności elektromagnetycznej

• Dyrektywa 2011/65/UE, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

•  PN-EN 55014-1:2017
•  PN-EN 55014-2:2015
•  PN-EN 60335-2-65:2004+A1:2008+A11:2012
•  PN-EN 60335-1:2012+A11:2014
•  PN-EN 62233:2008
•  PN-EN 61000-3-2:2019
•  PN-EN 61000-3-3:2013+A1:2019
•  PN-EN 50581:2012
•  PN-EN 61195:2005+A1:2013+A2:2015
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Wykaz części zamiennych 

 MODEL VS - 450 VS - 600 VS - 900 VS - 1200 VS - 1500 VS - 1800 

Wentylator 
Ziehl-Abegg 
RH19V-
2EP.W6.1R 

Ziehl-Abegg 
RH19V-
2EP.W6.1R 

Ziehl-Abegg 
RH19V-
2EP.W6.1R 

Ziehl-Abegg 
RH19V-
2EP.W6.1R 

Ziehl-Abegg 
RH19V-
2EP.W6.1R 

Ziehl-Abegg 
RH19V-
2EP.W6.1R 

Czujnik 
ozonu

WiNsenME-
2-O3-20MM

WiNsenME-
2-O3-20MM

WiNsenME-
2-O3-20MM

WiNsenME-
2-O3-20MM

WiNsenME-
2-O3-20MM

WiNsenME-
2-O3-20MM

Generator 
ozonu  IGL O3 G75  IGL O3 G75  IGL O3 G75  IGL O3 G75  IGL O3 G75  IGL O3 G75 

Filtr 
powietrza 
(F-1)

Filtron K1311 Filtron K1311 Filtron K1311 Filtron K1311 Filtron K1311 Filtron K1311

Filtr 
powietrza 
(F-2)

Filtron 
K1311A

Filtron 
K1311A

Filtron 
K1311A

Filtron 
K1311A

Filtron 
K1311A

Filtron 
K1311A

Świetlówka 
UV-C 

PHILIPS 
TUV PL-S 
9W/2P

PHILIPS 
TUV T8 25W 

PHILIPS 
TUV T8 25W 

PHILIPS 
TUV T8 25W 

PHILIPS 
TUV (Xtra) 
55 W HO 

PHILIPS 
TUV (Xtra) 
55 W HO 
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Gwarancja i Serwis

Okres gwarancji wynosi 1 rok. Istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia okresu gwarancji. W celu udzie-
lenia dokładniejszych informacji dotyczących gwarancji należy skontaktować się z producentem. 

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być zmienione przez „IGLOO” bez powiadamiania użytkow-
nika.   
Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.  
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego urządzenia. 

Nazwa urządzenia

Model urządzenia

Numer seryjny

Data produkcji

Dane producenta 

IGLOO Sp. z o.o.  
Stary Wiśnicz 289,  
32-720 Nowy Wiśnicz 
Telefon: +48 14 662 19 10 
Adres mailowy: info@igloo.pl
Kontakt z działem serwisu  

Telefon: +48  691 331 832  
Adres mailowy: serwis@emiloo.pl 

Podczas kontaktu z działem serwisu wymagane może być podanie danych znajdujących się na tabliczce 
znamionowej urządzenia: 

•   Numeru seryjnego
•   Daty produkcji
•   Nazwy i modelu urządzenia


